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Hoe werkt de Smart Floor?

Folie ligt onder de vaste vloer en heeft geen voeding nodig
Sensor wordt gekoppeld aan een cliéntnummer
Sensor wordt omgedaan bij cliént

Bij elke beweging over de vloer wordt er automatisch een
meting uitgevoerd

Gegevens kunnen uitgelezen worden uit het dashboard
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Aanleiding pilot

55% van PG bewoners sterven binnen 6 maanden na een
heupfractuur

Het maken van een valrisico inventarisatie bij deze

doelgroep kan niet altijd, is belastend voor de cliént of kost
veel tijd

Het concept van de Acute PG vraagt voor een snelle en

naUWkeurige ValriSiCO Inventarisatie W




Doel van pilo

Bewoner

Het assessment is minder belastend voor de cliént
Een gedegen valrisico inventarisatie draagt bij aan het voorkomen van letsel
Medewerker

Het afnemen van een nauwkeurig en gebruiksvriendelijk fysiotherapeutisch
assessment

Tijdsbesparing tijdens het aftnemen van het assessment
Organisatie

Een nauwkeuriger en objectief transferadvies draagt mogelijk bij aan een
lagere valfrequentie en een mogelijke secundaire kostenbesparing




Mei 2022

Installatie Smart
Floor

Tiid

December 2022 -
maart 2023
Pilot
Mei 2022 -
december 2022
Testfase en
installatie

randvoorwaarden

Maart 2023
Eindevaluatie en
aanbevelingen




Huidig assessment vs. Smart Floor

Huidig:
Gesprek

Observatie
POMA
10-MLT

Advies & rapportage

Smart Floor:

Gesprek
Smart Floor meting

Advies & rapportage




POMA:

16 items (gang + balans)
28-punts schaal

< 26 wijst op problemen
24-19 verhoogd valrisico

< 19 vijf-voudig risico op
vallen

Smart Floor:
10-punts schaal

< 8,57 verhoogd valrisico

< 6,78 vijf-voudig risico op vallen

Correlatie met POMA: SF-score X 2,8=
voorspelde POMA




Meetprotocol

Bij opname: Smart Floor, POMA en 10-meter loop
test

T1 na 2 weken: Smart Floor, POMA en 10-meter
loop test

T2 na 4 weken: Smart Floor, POMA en 10-meter
loop test

Tijd werd opgenomen bij het afnemen van
assessments

Eindgebruikers vulden vragenlijsten in
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Resultaten gebruiksgemak

Hanteerbaarheid enkelsensor 9

Hanteerbaarheid online applicatie 7,5

Technisch functioneren 2.5

Belasting voor fysiotherapeut 7,5

Belasting door cliént Geen rapportages van ongemak
van sensor

1 contact moment tussen gebruikers en fabrikant vanwege haperende sensor

N=11




Eindgebruiker

Bij start van de pilot was V&V ook een eindgebruiker

Gedurende de pilot lag het gebruik altijd bij de
fysiotherapeut

Tussentijds bijgesteld waarbij fysiotherapeut enige

eindgebruiker is




Resultaten tijdsmeting

Gemiddelde tijdsmeting assessment 16 minuten

Gemiddelde tijdsmeting afname SF 7,5 minuten
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Evaluatie proces

Snelle installatie in samenwerking met Smart Floor en
Vastgoed

Vertraging start pilot door ontbreken van werkend wifi
netwerk

Enkele technische defecten aan sensor en dashboard maar
voldoende ondersteuning vanuit fabrikant

Na start is pilot soepel verlopen




Conclusie

Bewoner

Het gebruik van de Smart Floor lijkt minder belastend dan het afnemen van
een traditioneel assessment

Medewerker

Het afnemen van een Smart Floor meting is minstens net zo nauwkeurig/ al
dan nauwkeuriger dan regulier assessment

Het afnemen van een Smart Floor meting levert gemiddeld 53% tijdswinst op
Organisatie

Geen harde resultaten aangezien vallen multifactorieel is




Aanbevelingen

Smart Floor blijven gebruiken op Acute Mogelijkheden onderzoeken voor het
PG gebruik in de wijk en revalidatie afdeling




Rolverdeling tijdens innovatie pilot

Opdrachtgever

Regisseur van regiegroep
Projectleider

Onderlinge samenwerking

Aanbeveling voor andere pilot innovatie
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